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Selama satu dekade terakhir telah dilakukan mencari pendekatan yang efektif terhadap
diagnosa penyakit menggunakan metode non-invasif. Pendekatan ini mengarah pada











jantung, irama detak 
dan aliran listrik jantung
Foto Rontgen
Memeriksa kondisi organ 
dan jaringan tubuh 
(kelainan tulang, patah 
tulang)
Ultrasonografi (USG)
Memeriksa kondisi organ 
dan jaringan tubuh (infeksi 
ginjal, pankreas, hati, 
empedu)
CTscan atau MRI
Memeriksa kondisi organ 
dan jaringan tubuh (tumor, 
kanker, otak & sistem saraf)
Cara ini akurat, tetapi invasif dan 
memerlukan waktu lama dan tenaga 
medis untuk mengambil sampel darah 






mencari alternatif diagnosa 
penyakit menggunakan metode 
non-invasive
Hasil para peneliti terkait
Jelum et al. (1973)
“Semua senyawa dalam tubuh manusia 
dapat diidentifikasi dan ditentukan 
konsentrasinya. Setiap kehadiran 
penyakit akan mengubah karakteristik 
komposisi biokimia cairan tubuh”
D’Amico et al. (2008)
“Riwayat metabolik dari proses 
metabolisme mewakili kondisi kimiawi 
internal tubuh manusia. Semua yang 
dikeluarkan oleh tubuh manusia dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber 
informasi untuk mendiagnosa 
penyakit”
Hasil para peneliti terkait
David Zhang et al. (2017)
“Analisa napas adalah pemeriksaan napas untuk 
mengetahui perubahan konsentrasi senyawa 
tertentu karena hadirnya penyakit. Molekul 
endogen dalam napas (aceton, nitric oxide, 
hydrogen dan amonia) dihasilkan dari proses 
metabolisme yang dipisahkan dari darah dan 
masuk ke udara aveolar melalui membran 
aveolar” 
Gas Chromatografi (GC)
GC : akurat tetapi mahal
Spesifikasi alat yang 
diharapkan:
- portable (dimensi kecil) 
- harga murah
- mudah pengoperasiannya
- tidak memerlukan tenaga 
ahli
e-nose
GAS-GAS YANG TERKANDUNG PADA NAPAS
Gas-gas yang terkandung pada napas terdiri dari : eksogen dan endogen
Molekul-molekul Tingkat konsentrasi
Oxygen, water, carbon dioxide Pph (Part-per-hundred)
Acetone, carbon mono oxide, methane, hydrogen,
isoprene, benzene, methanol
Ppm (Part-per-million)
Formaldehyde, acetaldehyde, 1-pentane, ethane,
ethylene, other hydrocarbon, carbon disulfide,
ammonia, nitric oxide, benzene, ethane, acetic acid
Ppb (Part-per-billion)
ANALISA NAPAS MENGGUNAKAN GC
Beberapa penelitian menggunakan Gas Chromatography (GC)
Penanda bio Penyakit yang diteliti
Acetone Diabetes (Deng et al., 2004 )
Carbonyl sulphide, carbon disulphide, isoprene Liver diseases (Sehnert et al., 2002 )
Ammonia Renal disease (Davies et al., 1997)
Propane, 2-methyl, octa decane, octane, 5-methyl, etc. Heart transplant rejection (Phillips et al., 2004)
Pentane, carbon disulfide Schizophrenia (Phillips et al., 1993 )
Pentane Acute asthma (Olopade et al., 1997 )
Pentane Rheumatoid arthritis (Humad et al., 1988 )
Ethane Active ulcerative colitis (Sedghi et al., 1994 )
Nitric oxide Asthmatic inflammation (Baraldi and Carraro 2006 )
Nitric oxide, carbon monoxide Bronchiectasis (Kharitonov et al. 1995), (Horvath et al., 1998 )
Nitric oxide COPD (Maziak et al., 1998 )
Ethane, propane, pentane, etc. Cystic fibrosis (Barker et al., 2006 )
ANALISA NAPAS MENGGUNAKAN E-NOSE








Di Natale et al., 2003
35 lung cancer, 9 post surgery,
17 sehat




Saraoglu et al., 2013
30 diabetes 9 QCM RBFNN HbA 1c: 83.03%
BG: 74.76%
Lung cancer /








Ogorodnik et al., 2008
3 COPD, 12 pneumonia, 13 lung
cancer, 4 post surgery, 11 sehat
6 MOSFET,
6 MOS
ANN Lung cancer: 100%
Healthy: 100%
Yang lain: 82.6%
Diabetes, renal desease, airway
inflammation /
Guo et al., 2010
117 diabetes, 110 renal,
110 airway inflamation
12 MOS PCA + KNN Diabetes,
Sensitivity: 87.67%
Specificity: 86.87%
Blood glucose dan HbA 1c level
diabetic /
Yan et al., 2014
279 diabetes, 295 sehat 6 MOS, 3 temperature
modulated MOS, 1 CO, 1 temp-
humidity
PCA + SVM Sensitivity: 91.51%
Specificity: 90.77%
SENSOR GAS
E-NOSE :  
- Biomarker 
- Sensor-sensor
- Kriteria pengukuran sampel
- Pola
- Klasifikasi berdasarkan 
standar diagnosis.
SENSOR GAS
Diagram konduktivitas sensor gas SnO2
(a) konduktivitas sensor menurun karena teradsorpsinya gas oksigen
(b). Konduktivitas sensor menaik karena kehadiran gas pereduksi
SVM adalah metode pembelajaran mesin 
yang bekerja dengan prinsip Structural 
Risk Minimization (SRM) dengan tujuan 
menemukan hyperplane terbaik yang 





PCA memutar ruang data asli sedemikian rupa sehingga sumbu sistem koordinat baru 
mengarah ke arah varian data tertinggi. Sumbu atau variabel baru disebut komponen utama 
(PC) dan diurutkan berdasarkan varians: Komponen pertama, PC-1, mewakili arah varians 
tertinggi dari data. Arah komponen kedua, PC-2, mewakili yang tertinggi dari varians 
ortogonal yang tersisa ke komponen pertama. 
PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS
Penyakit asma (Bronchial asthma; 
Exercise-induced asthma) adalah 
suatu keadaan di mana saluran nafas 
mengalami penyempitan karena 
hiperaktivitas terhadap rangsangan 
tertentu.
Diagnosis asma di Rumah Sakit 
didasarkan oleh gejala yang bersifat 
episodik, gejala berupa batuk, sesak 
napas, mengi, rasa berat di dada dan 
variability yang berkaitan dengan 
cuaca.
Anamnesis yang baik cukup untuk 
menegakkan diagnosis, ditambah 
dengan pemeriksaan jasmani dan 
pengukuran faal paru terutama 
reversibility kelainan faal paru, akan 







Proses Penelitian dan E-nose
Rancangan Analisis Respon Sensor
Seleksi Sensor Dominan dan Klasifikasi
Kriteria Subyek
Subyek penelitian terdiri dari 2 kelompok: subyek asma dan 
subyek sehat.
Subyek asma diambil dari pasien rawat jalan di poli asma 
rumah sakir dr. Soetomo Surabaya.
Subyek sehat diambil dari para dosen dan karyawan di 
kampus ITATS.
Semua subyek orang dewasa bukan perokok dengan umur 
30 – 58 tahun yang tidak sedang menderita penyakit akut 
atau kronis. 
Pengelompokan Subyek Asma
Pengelompokan subyek asma didasarkan pada standar 
GINA (Global Initiative for Asthma) dengan hasil 
diagnosa menggunakan ACT (Asthma Control Test) 
Nilai ACT








Napas dikoleksi dengan kapasitas manuver 
dari ekspirasi vital setelah bernapas masuk 
dan keluar selama 5 menit dengan hidung 
dijepit (Dragonieri, 2007).  Sampel napas 
disimpan pada kantong tedlar 1L
Kelas Subyek Jumlah Umur




Asma Terkontrol Penuh 10 30-48
Asma Terkontrol Sebagian 10 36-55





TGS2600 CO 1 – 30
TGS4161 CO2 350 – 10000
TGS821 H2 10 – 1000
TGS2201 NO 0.1 – 10
TGS825 H2S 5 – 100
TGS826 NH3 30 – 300
TGS822 VOCs 50 - 5000





Rancangan Analisis Respon Sensor
Seleksi Sensor Dominan
Menurut J. W. Gardner et el., 2004 dan S. Pardo et al., 2002 kebanyakan 
pengklasifikasi pengenalan pola dapat memberikan tingkat pengenalan 
lebih baik dengan menggunakan subset-fitur (feature-subset) daripada 
keseluruhan set-sensor, mengingat faktor redundansi dalam kumpulan 
data, disebut sebagai korelasi antar fitur. Sebuah aplikasi dapat dibuat 
disederhanakan menggunakan deret sensor dengan dimensi lebih 









Subyek asma (A) 20 10 Klasifikasi nonlinear 
binerSubyek sehat (H) 20 10
2
Subyek asma terkontrol penuh (TP) 6 4 Klasifikasi nonlinear 
binerSubyek sehat (H*) 6 4
3
Subyek asma terkontrol sebagian (TS) 6 4 Klasifikasi nonlinear 
biner
Subyek sehat (H*) 6 4
4
Subyek dengan asma tidak terkontrol (TT) 6 4 Klasifikasi nonlinear 
biner
Subyek sehat (H*) 6 4
5
Subyek asma terkontrol sebagian (TP) 6 4
Klasifikasi nonlinier 
multi-klas 
Subyek asma terkontrol sebagian (TS) 6 4
Subyek dengan asma tidak terkontrol (TT) 6 4
ANALISA RESPON DERET SENSOR
Respon Output Sensor
Hasil Analisa Sebaran Data menggunakan SD dan PCA
Hasil Analisis Sensor Dominan menggunakan AG
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Respon Output Sensor









detik CO H2 NO H2S NH3 VOC CO2
31 0.01435 0.500731 0.023866 0.065821 0.073596 0.12481 0.12481
32 0.012343 0.533687 0.026826 0.072726 0.080453 0.135047 0.135047
33 0.018663 0.565184 0.027965 0.076456 0.080972 0.153025 0.153025
34 0.016846 0.593178 0.030959 0.083256 0.091569 0.160803 0.160803
35 0.021602 0.619519 0.032337 0.086766 0.098529 0.171016 0.171016
36 0.017699 0.645769 0.037049 0.088575 0.102754 0.17864 0.17864
37 0.021238 0.671437 0.035824 0.091976 0.10811 0.189469 0.189469
38 0.017862 0.691998 0.040241 0.096967 0.114559 0.195619 0.195619
39 0.022799 0.715546 0.041306 0.099765 0.120121 0.204535 0.204535
40 0.023319 0.73676 0.043133 0.102361 0.117615 0.212812 0.212812
Subset-data pola
Pola
Hasil Analisa Sebaran Data (SD / PCA)
Rata-rata 0.03404 0.74201 0.10350 0.14659 0.18228 0.26474 0.20681
SD 0.01632 0.42974 0.03558 0.05752 0.04932 0.12711 0.03702
CO H2 NO H2S NH3 VOC CO2
SD masing-masing respon sensor untuk kelas subyek sehat (H)
Hasil Analisa Sebaran Data (SD / PCA)
SD masing-masing respon sensor untuk kelas subyek asma (A)
CO H2 NO H2S NH3 VOC CO2
Rata-rata 0.02827 0.45912 0.06645 0.12471 0.14225 0.16792 0.25905
SD 0.01361 0.31533 0.02344 0.02775 0.03253 0.06760 0.03892
Hasil Analisa Sebaran Data (SD / PCA)
SD masing-masing respon sensor untuk kelas subyek asma TP
CO H2 NO H2S NH3 VOC CO2
Rata-rata 0.02481 0.45304 0.07218 0.12519 0.14316 0.17273 0.25652
SD 0.00857 0.28089 0.02097 0.02568 0.03007 0.05793 0.04500
Hasil Analisa Sebaran Data (SD / PCA)
SD masing-masing respon sensor untuk kelas subyek asma TS
CO H2 NO H2S NH3 VOC CO2
Rata-rata 0.02835 0.36438 0.05892 0.12525 0.14415 0.15096 0.26329
SD 0.01027 0.17181 0.02461 0.02547 0.04173 0.03875 0.04200
Hasil Analisa Sebaran Data (SD / PCA)
SD masing-masing respon sensor untuk kelas subyek asma TT
CO H2 NO H2S NH3 VOC CO2
Rata-rata 0.03165 0.55993 0.06824 0.12368 0.13944 0.18008 0.25735
SD 0.01980 0.43666 0.02494 0.03423 0.02740 0.09673 0.03257
Hasil Analisa Sebaran Data (PCA)
PCA digunakan untuk mengamati sebaran data dari set-data pola masing-masing 
kelompok subyek dengan memilih dua PC teratas yang digambarkan pada grafik 
dua dimensi, hasilnya ditunjukkan pada gambar-gambar berikut ini.
Hasil Analisa Sebaran Data (PCA)
Hasil Analisis Sensor Dominan (AG)
n fitur Fitur terbaik
Akurasi 
(%)
6 H2, NO, H2S, NH3, VOC dan CO2 94,67
5 CO, NO, NH3, VOC dan CO2 93,83
4 CO, NO, VOC dan CO2 91,00
3 NO, VOC dan CO2 88,50
2 NO dan CO2 83,67
Rangkuman seleksi AG subset-data pola 2 kelas 
Seleksi fitur terbaik biner terhadap subset-data pola subyek sehat (H) dan 
asma (A) dari respon 7 sensor
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan tujuh fitur








Asma (A) Positip 9,0 1,0
90 76 83
Sehat (H) Negatip 2,4 7,6
Klasifikasi SVM biner non-linier 2 klas untuk klas asma (A) dan sehat (H)
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan tujuh fitur
Klasifikasi SVM biner non-linier 3 klas untuk klas asma dengan tingkat keparahan berbeda
Hasil prediksi Akurasi
%Asma TP Asma TS Asma TT
Kondisi 
Aktual
Asma TP 2,1 1,1 0,8
59Asma TS 1,6 2,4 0
Asma TT 0,8 1,2 2,0
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan enam fitur
Klasifikasi SVM biner non-linier 2 klas untuk klas asma (A) dan sehat (H)








Asma Positip 9,5 0,5
95 73 84
Sehat Negatip 2,7 7,3
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan lima fitur
Klasifikasi SVM biner non-linier 2 klas untuk klas asma (A) dan sehat (H)








Asma Positip 9,4 0,6
94 76 85
Sehat Negatip 2,4 7,6
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan empat fitur
Klasifikasi SVM biner non-linier 2 klas untuk klas asma (A) dan sehat (H)








Asma Positip 8,0 2,0
80 74 77
Sehat Negatip 2,6 7,4
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan tiga fitur
Klasifikasi SVM biner non-linier 2 klas untuk klas asma (A) dan sehat (H)








Asma Positip 8,5 1,5
85 82 83,5
Sehat Negatip 1,8 8,2
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Klasifikasi menggunakan dua fitur
Klasifikasi SVM biner non-linier 2 klas untuk klas asma (A) dan sehat (H)








Asma Positip 9,6 0,4
96 70 83
Sehat Negatip 3,0 7,0
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM









semua CO, H2, NO, H2S, NH3, VOC dan CO2 90 76 83
6 H2, NO, H2S, NH3, VOC dan CO2 95 73 84
5 CO, NO, NH3, VOC dan CO2 94 76 85
4 CO, NO, VOC dan CO2 80 74 77
3 NO, VOC dan CO2 85 82 83,5
2 NO dan CO2 96 70 83
Hasil Klasifikasi menggunakan SVM
Hasil analisa keandalan sistem e-nose (sensitivitas, spesifisitas dan akurasi) 
untuk variasi jumlah sensor terpilih
KESIMPULAN
Dalam penelitian ini, sistem identifikasi napas untuk subjek sehat dan asma dengan
tingkat keparahan yang berbeda menggunakan e-nose. Sistem e-nose telah menunjukkan
kinerja baik dengan mengidentifikasi gas yang terkandung dalam napas.
Sistem menghasilkan respon sinyal yang diproses dalam tiga tahap, yaitu preprosesing,
subset-data pola dan klasifikasi. Subset-data pola adalah set data yang diambil dari sebagian
kecil pada reaction stage yang dianggap mewakili semua respon sinyal.
Sedangkan klasifikasi dilakukan oleh metode SVM, yang merupakan teknik yang efektif
untuk menganalisis campuran gas secara kuantitatif karena kemampuannya untuk
menyelesaikan masalah sensitivitas silang dari array sensor gas.
KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dengan menggunakan klasifikasi
SVM non-linier multi-kelas memberikan akurasi yang cukup rendah untuk membedakan
antara subyek asma dengan beberapa derajat keparahan dengan tingkat akurasi 83%.
Dengan menggunakan SVM biner non-linear, sistem ini dapat membedakan antara
subyek asma Terkontrol Sebagian dengan sunyek asma Tidak Terkontrol dengan akurasi
78,8%. Namun, sistem ini memberikan sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi yang tinggi
untuk mengenali subyek sehat dan asma.
Penggunaan lima sensor gas dalam sistem e-nose menunjukkan hasil akurasi terbaik
dalam klasifikasi dengan nilai 85,0%. Penelitian ini menunjukkan bahwa gas-gas CO, NO,
NH3, VOC dan CO2 yang terkandung dalam nafas yang dapat digunakan sebagai biomarker
asma.
SEKIAN - TERIMAKASIH
